
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-03-05-006150-a
Дата формування звіту: 20 березня 2025

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство
Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська
лікарня №2"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01994586

Місцезнаходження замовника: 09119, Україна, Київська область, Біла Церква,
вулиця Зінича Ігоря, будинок 9

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Рентгенівська трубка до комп’ютерного томографа
(код ДК 021:2015- 33110000-4 - Візуалізаційне
обладнання для потреб медицини, стоматології та
ветеринарної медицини , код НК 024:2023 - 16604 -
Рентгенівська трубка)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання
для потреб медицини, стоматології та ветеринарної
медицини

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Рентгенівська
трубка до
комп’ютерного
томографа

ДК 021:2015:
33115000-9 —
Томографічне
обладнання
НК 024:2023: 16604 —
Рентгенівська трубка

1 штука 09119, Україна,
Київська
область, Біла
Церква, вулиця
Зінича Ігоря,
будинок 9

до 30 червня
2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Поставка
товару

Оплата здійснюється Замовником
протягом п'ятнадцяти робочих
днів після поставки Товару на
підставі видаткових накладних за
умови наявності бюджетного
фінансування.

Пiсляоплата 15 Робочі 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

05 березня 2025 12:43

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників
процедури закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові
(для фізичної особи)

Ціна пропозицій
учасника до початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у разі
застосування
переговорної
процедури закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують
відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі
статтею 16 Закону України “Про публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього
Закону



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРМЕДІН"

5 750 000,00 UAH з ПДВ 5 750 000,00 UAH
з ПДВ

Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної
специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної
документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що
може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту
43 Особливостей
Тендерна документація (Додаток 1 та Додаток 2 до тендерної
документації) містить перелік документів на підтвердження інформації
про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
Для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик,
опису предмета закупівлі надати Заповнену у повному обсязі та завірену
Таблицю «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики, опис предмета закупівлі».
Учасник має надати у складі тендерної пропозиції:
- Технічну документацію (технічний опис або технічний паспорт, або
технічні умови);
Також Тендерна документація (Додаток 1 та Додаток 2 до тендерної
документації) містить медико-технічні вимоги до рентгенівської трубки
до комп’ютерного томографа.

Технічні характеристики Відповідність з посиланням на сторінку
відповідного документу
Сумність з томографом комп’ютерним - системою рентгенівської
комп’ютерної томографії всього тіла SCENARIA View, виробництва
Hitachi Ltd Так
Максимальна теплоємність рентгенівської трубки, не менше, МТО 7,5
Максимальна пікова напруга, кВ 150
Вбудована фільтрація 1.0 – 1.3 мм Al
Швидкість обертання анода, не гірше, об/хв Нижня швидкість 3000
Верхня швидкість 6000
Фокусна пляма, номінальна, не більше, мм 0.7×0.8 (малий фокус)
1.2×1.4 (великий фокус)

Учасником на виконання вимог тендерної документації у складі
тендерної пропозиції надано заповнену у повному обсязі та завірену
Таблицю «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики, опис предмета закупівлі» (файл «4 МТВ.pdf»).
Також Учасником у складі тендерної пропозиції надано технічну
документацію (файл «9 Рентгенівська Трубка MCS-7070HP
специфікація.pdf»).
У вищезазначеній специфікації на сторінці 2 міститься інформація, що
підтверджує наступні параметри рентгенівської трубки: максимальну
теплоємність анода 7,5 МТО, тоді як Тендерною документацією
вимагалась максимальна теплоємність рентгенівської трубки, не менше,
МТО – 7,5.
Таким чином, Учасником не підтверджено відповідність рентгенівської
трубки наступним технічним характеристикам: максимальна
теплоємність рентгенівської трубки, не менше, МТО – 7,5.
У вищезазначеній специфікації на сторінці 2 міститься інформація, що
підтверджує наступні параметри рентгенівської трубки: максимальна
напруга на трубці – 150кВ, тоді як Тендерною документацією вимагалась
максимальна пікова напруга, кВ - 150.
Таким чином, Учасником не підтверджено відповідність рентгенівської
трубки наступним технічним характеристикам: максимальна пікова
напруга, кВ - 150.
У вищезазначеній специфікації на сторінці 2 міститься інформація, що
підтверджує наступні параметри рентгенівської трубки: швидкість
обертання анода: мала швидкість 3000 обертів/хв., велика швидкість
6000 обертів/хв., тоді як Тендерною документацією вимагалась
швидкість обертання анода, не гірше, об/хв: нижня швидкість 3000,
верхня швидкість 6000.
Таким чином, Учасником не підтверджено відповідність рентгенівської
трубки наступним технічним характеристикам: швидкість обертання
анода, не гірше, об/хв: нижня швидкість 3000, верхня швидкість 6000.

Враховуючи викладене, тендерна пропозиція Учасника не відповідає
умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета
закупівлі тендерної документації.
Згідно з підпунктом 2 пункту 44 Особливостей замовник відхиляє
тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі
закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам
технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі
тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або
документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі
відповідно до пункту 43 цих особливостей.
Таким чином, тендерна пропозиція Учасника підлягає відхиленню на
підставі зазначеної норми.

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:



Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

відсутність пропозицій

Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


